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1. Anvendelsesomr &de

1.1 Akkrediteringsbestemmel sen finder anvendel se pa akkrediterede laboratorier, udbydere af prasstati-
onsprevning, laboratorier akkrediteret til certificering af referencematerialer, certificerings- og inspekti-
onsorganer samt CO,- og miljeverifikatorer, herefter benaa/nt som akkrediterede virksomheder.

1.2 Akkrediteringsbestemmel sen indehol der en beskrivelse af DANAK’ s akkrediteringsmaake og regler
om akkrediterede virksomheders brug af akkrediteringsmagrket, herunder om pligten til at anvende ak-
krediteringsmaaket ved rapportering af akkrediterede ydelser.

1.3 Desuden indehol der akkrediteringsbestemmel sen regler om brug af ILAC-maaket henholdsvis IAF-
meaket sammen med DANAK'’' s akkrediteringsmeake.

2. DANAK’s akkrediteringsmeerke

2.1 DANAK's akkrediteringsmaake bestar af "kongekrone + DANAK™ samt virksomhedens akkredite-
ringstype og registreringsnummer hos DANAK.

2.2 DANAK anvender fglgende forkortelser for akkrediteringstyper:
1) TEST: Prevningdaboratorier (17025);
2) CAL: Kalibreringd aboratorier (17025);
3) EXAM: Medicinske laboratorier (15189);
4) PT: Udbud af praestationsprevning (17025 sammen med ILAC G13)
5) RM: Laboratorier akkrediteret til certificering af referencematerialer (17025 sammen med
ISO guide 34)
6) SYSTEM: Ledelsessystemer (17021);
7) PERSON: Personcertificering (17024);
8) PROD: Produktcertificering (45011);
9) INSP: Inspektionsorganer (17020);
10) DK-V: Miljgverifikation (EMAS).

2.3 Ved udstedel se af akkreditering til en virksomhed fastlasgger DANAK, hvilket specifikt akkredite-
ringsomrade inden for akkrediteringstypen, som akkrediteringen omfatter, og virksomheden tildeles et
registreringsnummer hos DANAK.

2.4 Safremt en virksomhed er akkrediteret til to eller flere akkrediteringstyper, skal akkrediteringsmearket
for den type, som den akkrediterede ydelse vedrarer, anvendes.

2.5 DANAK'’ s akkrediteringsmegrke er vist i bilag 1 og skal anvendesi de viste farver eller i en ensfarvet
gengivelse. Akkrediteringsmaaket skal anvendesi den viste starrelse eller i en anden mindre eller sterre
version, hvor sterrelsesforholdet mellem elementerne i mearket er fastholdt, eller efter aftale med
DANAK.

Den Danske Akkrediterings-
og Metrologifond
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2.6 | stedet for DANAK'’ s akkrediteringsmaake kan akkrediterede virksomheder henvisetil deres akkre-
ditering ved at anvende f@lgende tekst pa akkrediterede rapporter og certifikater: " Akkrediteret of
DANAK under registreringsnummer xxxx til” henholdsvis

1) "prevning”,

2) “kalibrering’,

3) "medicinsk undersggelse”,

4) “udbud af praestationspreavning”

5) "certificering af referencemateriaer”

6) "certificering af ledel sessystemer”,

7) " certificering af personer”,

8) "certificering af produkter”, eller " CO,-verifikation”

9) “inspektion” eller

10) "miljeverifikation” (ved miljeverifikation tilfgjes” DK-V” foran registreringsnummeret);

eller ” Accredited by DANAK under registration number xxxx to” henholdsvis
1) “testing’,
2) "calibration”,
3) "medical examination”,
4) "proficiency testing’
5) ”certification of reference materials’
6) " certification of management systems’,
7) " certification of personnel”,
8) "certification of products’, eller " GHG-verification”
9) “inspection” dler
10) "EMAS verification” (ved EMAS-verifikation tilfgjes” DK-V” foran registreringsnumme-
ret)

andre sprog kan anvendes efter forudgaende aftale med DANAK.

2.7 Reglerne for brug af DANAK’ s akkrediteringsmaarke gadder ogsa ved henvisning til akkreditering,
jf. pkt. 2.6.

3. Anvendelse af DANAK s akkrediteringsmaerke m.v.

3.1 Akkrediterede virksomheder er forpligtet til at anvende DANAK’ s akkrediteringsmaake i overens-
stemmelse med reglerne i dette dokument.

3.2 Anvendelse af akkrediteringsmearket parapporter og certifikater eller henvisning til akkreditering, jf.
pkt. 2.6, er dokumentation for, at ydelsen er udfert som en akkrediteret ydelse under virksomhedens
DANAK -akkreditering.

3.3 DANAK’ s akkrediteringsmaake skal anvendesi kombination med den akkrediterede virksomheds
eget logo og navn og maikke vaae mere fremtrasdende end disse.

3.4 Né&r den akkrediterede virksomheds logo og navn ler andre oplysninger om virksomheden anvendes
i kombination med DANAK s akkrediteringsmaarke, ma det ikke kunne lede til misforstéelse af, hvem
der er akkrediteret og dermed daekket af virksomhedens registreringsnummer hos DANAK, eller hvad
akkrediteringen omfatter.
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3.5 Né&r akkrediterede ydel ser rapporterestil rekvirenten, ma DANAK s akkrediteringsmeake ikke an-
vendes pa en sddan made, at det giver indtryk af, at DANAK har udstedt rapporten, certifikatet, attesten
eller har godkendt det system, det produkt eller den ydelse m.v., som dokumentet omfatter.

3.6 Alle akkrediterede ydel ser skal rapporterestil rekvirenten pa dokumenter (laboratorierapporter, in-
spektionsrapporter, certifikater, attester m.v.), der baaer DANAK'’ s akkrediteringsmaake, eller henviser
til akkreditering, jf. pkt. 2.6 samt virksomhedens logo og/eller navn.

3.7 Saalige forhold kan danne grundlag for aftale med DANAK om undladelse af at anvende akkredite-
ringsmaake, safremt rekvirenten skriftligt har frabedt sig rapportering pa dokumenter, der henviser til
akkrediteringen som anfart i pkt. 3.6.

3.8 Rapporter eller certifikater omfattet af pkt. 3.7 skal dog behandles og registreres af den akkrediterede
virksomhed som akkrediterede ydel ser.

3.9 DANAK's akkrediteringsmaake kan ud over anvendel sen pa akkrediterede rapporter og certifikater
ogsd anvendes af akkrediterede virksomheder pa andre dokumenter i tilknytning til akkrediteringen,
f.eks. brevpapir, tilbud om akkrediterede ydel ser, informations- og annoncemateriale, web-sider m.v.
DANAK's akkrediteringsmaake ma ikke anvendes pa visitkort.

3.10 Hvis DANAK s akkrediteringsmearke anvendes pa andet materiale end akkrediterede rapporter og
certifikater, jf. pkt. 3.9, skal det fremgd, hvilke ydelser der er omfattet af virksomhedens akkreditering.

3.11 Har den akkrediterede virksomhed flere DANAK -akkrediteringer, kan brevpapir og andet materiale,
der har fadles karakter for ale akkrediteringerne, forsynes med DANAK’ s akkrediteringsmaake, eventu-
elt med beskrivelse af den akkrediterede ydelse for hvert registreringsnummer. Akkrediteringsmaaket,
skal indeholde alle akkrediteringsomrader og registreringsnumre, jf. beskrivelseni afsnit 2.

3.12 Ansagere om akkreditering ma ikke anvende DANAK’ s akkrediteringsmagke.

3.13 Akkrediterede virksomheder ma kun anvende DANAK s akkrediteringsmeerke inden for de omra-
der, de er akkrediteret til.

3.14 Akkrediterede virksomheder maikke videregive retten til at anvende DANAK' s akkrediterings-
meaketil andre, herunder brugere af akkrediterede ydelser.

3.15 Al anvendelse af DANAK'' s akkrediteringsmaake skal omgdende ophare, nar akkrediteringen er
ophert. Materiale, der henviser til DANAK -akkrediteringen, maikke anvendes, nar akkrediteringen er
ophert.

3.16 Ved suspendering af en akkreditering tragffer DANAK beslutning om virksomhedens muligheder
for fortsat at henvise til DANAK -akkrediteringen, herunder om eventuel tilbagekaldelse af alerede ud-
stedte akkrediterede rapporter og certifikater.

4. ILAC-meerket og anvendelse af det kombinerede laboratoriemaarke

4.1 Akkrediterede laboratorier kan indga en skriftlig aftale med DANAK om brug af ILAC-maeket
sammen med DANAK'’ s akkrediteringsmaake.
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4.2 ILAC-mazket og DANAK’s akkrediteringsmaerke betegnes herefter som det " kombinerede laborato-
riemaake’.

4.3 Det kombinerede laboratoriemagrke er vist i bilag 2 og skal anvendesi de viste farver eller i en ens-
farvet gengivelse. Det kombinerede [aboratoriemagke skal anvendesi den viste starrelse eller i en anden
mindre eller starre version, hvor starrel sesforholdet mellem elementerne i maaket er fastholdt, eller efter
aftale med DANAK.

4.4 Anvendelse af de kombinerede |aboratoriemaarke pa rapporter og certifikater er dokumentation for, at
laboratorieydel sen er udfert som en akkrediteret ydelse under virksomhedens DANAK -akkreditering, og
at laboratoriet er akkrediteret af et akkrediteringsorgan — DANAK —som har underskrevet den internato-
nale aftale om gensidig anerkendel se af akkrediterede rapporter og certifikater (ILAC MRA-aftalen).

4.5 Safremt et akkrediteret |aboratorium har indgaet skriftlig aftale med DANAK om anvendelse af det
kombinerede |aboratoriemaake, ma dette anvendesi stedet for DANAK '’ s akkrediteringsmaarke ved rap-
portering af akkrediterede ydelser, jf. pkt. 3.5—3.7, eller pa andre dokumenter, jf. pkt. 3.8 —3.10.

4.6 Hvis det kombinerede |aboratoriemegrke anvendesi stedet for DANAK’ s akkrediteringsmaake, fin-
der reglernei pkt. 3.2 — 3.4 og pkt. 3.11 — 3.15 om brugen af DANAK’ s akkrediteringsmagke anvendel se
for brugen af det kombinerede |aboratoriemaake.

4.7 ILAC-mazket ma ikke anvendes aene, og det kombinerede |aboratoriemaarke ma kun anvendes af
laboratorier, der har indgaet skriftlig aftale med DANAK herom.

5. IAF-maerket og anvendelse af det kombinerede certificeringsmaerke

5.1 Akkrediterede certificeringsorganer kan indga en skriftlig aftale med DANAK om brug af IAF-
meaket sammen med DANAK'’ s akkrediteringsmearke.

5.2 IAF-maaket og DANAK’ s akkrediteringsmaake betegnes herefter som det ” kombinerede certifice-
ringsmaake’.

5.3 Det kombinerede certificeringsmeake er vist i bilag 3 og skal anvendesi de viste farver eller i en ens-
farvet gengivelse. Det kombinerede certificeringsmaake skal anvendesi den viste starrelse eller i en an-
den mindre eller starre version, hvor starrel sesforholdet mellem elementerne i magket er fastholdt, eller
efter aftale med DANAK. Det kombinerede certificeringsmeerke ma dog ikke vesre mindre end 2 cm.
(version symmetrisk) henholdsvis 4,8 cm. (version forkant).

5.4 Anvendelse af de kombinerede certificeringsmaarker parapporter og certifikater er dokumentation
for, at certificeringsydelsen er udfart som en akkrediteret ydel se under virksomhedens DANAK -
akkreditering, og at certificeringsorganet er akkrediteret af et akkrediteringsorgan — DANAK —som har
underskrevet den internatonal e aftale om gensidig anerkendel se af akkrediterede rapporter og certifikater
(IAF MLA-&ftalen).

5.5 Det kombinerede certificeringsmearke kan anvendes pa ydelser, som er omfattet af DANAK's IAF
MLA-aftale.
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5.6 Safremt et akkrediteret certificeringsorgan har indgaet skriftlig aftale med DANAK om anvendelse af
det kombinerede certificeringsmaake, ma dette anvendes i stedet for DANAK’ s akkrediteringsmaake
ved rapportering af akkrediterede ydelser, jf. pkt. 3.5 — 3.7, dler pAandre dokumenter, jf. pkt. 3.8 —3.10.

5.7 Hvis det kombinerede certificeringsmagrke anvendes i stedet for DANAK’ s akkrediteringsmaake,
finder reglernei pkt. 3.2 — 3.4 og pkt. 3.9 — 3.15 om brugen af DANAK'’ s akkrediteringsmagke anven-
delsefor brugen af det kombinerede certificeringsmeake.

5.8 IAF-maarket ma ikke anvendes alene, og det kombinerede certificeringsmearke ma kun anvendes af
certificeringsorganer, der har indgéet skriftlig aftale med DANAK herom.

Akkrediteringsbestemmel sen traader i kraft den 1. oktober 20009.

DANAK, den 30. september 2009

Jesper Hay Allan Munck
Direkter Kvalitetschef

BILAG

Bilag 1: DANAK’s akkrediteringsmaake.
Bilag 2. Kombineret laboratoriemaake.
Bilag 3: Kombineret certificeringsmaake.
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Bilag 1. DANAK s akkrediteringsmeerke

Farver
Pantone 186 C

CMYK (4-farve):
100% magenta
100% gul

S/H:
100% sort

Version forkant

Nar maerket (Kongekrone

+ DANAK) er 4 cm i bredden,
skal akkrediteringsomrade
og Reg.nr. skrives i 6 punkt

i typografi ARIAL

Bruges meerket i andre
starrelser, forstarres eller
formindskes underteksten
tilsvarende

Ved anvendelse af akkrediteringsmeerket
til miljgverifikation udelades ” Reg.nr.”

Version symmetrisk

Nar maerket (Kongekrone

+ DANAK) er 2,65 cm i
bredden, skal akkrediterings-
omrade og Reg.nr. skrives i

6 punkt i typografi ARIAL

Bruges maerket i andre
starrelser, forstarres eller
formindskes underteksten
tilsvarende

@2 DANAK

YYYY Reg.nr. XXXX
\

! 4cm

2 DANAK

YYYY Reg.nr. XXXX
\

| 4 cm

DANAK

YYYY Reg.nr. XXXX

‘ 2,65 cm |

DANAK

YYYY Reg.nr. XXXX

‘ 2,65 cm |
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Bilag 2. Kombineret laboratoriemaarke

Farver DANAK \\\\\u| .,/,I/, Version forkant
Pantone 186 C N\ 7.

M

J
I/’/

1

\\‘\

CMYK (4-farve):

&2 DANAK

100% magenta = =

100% gU| ’{//%\\3\ YYYY Reg.nr. XXXX
,,/[Ilm\‘\\\\

S/H:

100% sort

Farver ILAC
Pantone 293 C

CMYK (4-farve):

100% cyan
100% magenta \\\\\\"I "y,

S/H: \\_—é
jlacurk | 2 DANAK

f//a\ YYYY Reg.nr. XXXX

_ AN
Version forkant TR\
Nar maerket (ILAC+ DANAK) }
er 7 cm i bredden, skal 7.cm
akkrediteringsomrade
og Reg.nr. skrives i 6
punkt i typografi ARIAL. Version symmetrisk
Bruges maerket i andre
starrelser, forstgrres eller
formindskes underteksten W\, Wy,
tilsvarende. ¢\‘\\ P \\\‘\\\\///"/,,

Y
'Y
\

S—~

4
|

Version symmetrisk

Y~ NN
Nar maerket (ILAC+ DANAK) AR KA
er 2,65 cm i bredden, skal “hiln\w il
akkrediteringsomrade @
opogrti AL T = =
Bruges maerket i andre YYYY Reg.nr. XXXX YYYY Reg.nr. XXXX
starrelser, forstgrres eller ‘ ‘ ‘
formindskes underteksten 2,65 cm 2,65 cm

tilsvarende.
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Bilag 3. Kombineret certificeringsmaerke



