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• Beslutning fra ILAC: BMC ændres til CMC (Calibration
and Measurement Capabilities) 2009

I daglig tale: måleevne
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Konsekvenser af ændr ingen

• Register påDANAKs hjemmeside.

• Laboratoriernes interne dokumentation.
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Laborator iernes interne dokumentation

• Tilrettes løbende i forbindelse med granskning      
(ISO 17025 punkt 4.3.2.2).
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Kalibrering In-situ
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Fortolkning af x i in-situ

a) Metoden omfatter kun kalibrering in-situ. 

b) Metoden omfatter kalibrering i laboratoriet og in-situ, 
hvor:
- CMC kan opnås både ved kalibrering i

laboratoriet og in-situ.
- CMC kan kun opnås ved kalibrering i

laboratoriet.
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Muligheder for  klargør ing

1. Ændring i kolonne benævnelse alene: In-situ kan 
foretages.

2. ?
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