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Harmoniser ing

• Angivelse af akkrediteringernes måleevne
• Harmonisering af BMC (Best Measurement 

Capability) og CMC (Calibration and 
Measurement Capability) 

• Angivelse af usikkerhed i certifikater
• Accepteret af ILAC og BIPM



Udvidet område

• vedrører kalibreringslaboratorier - og
• referencelaboratorier for laboratoriemedicin
• producenter af CRM
• prøvningslaboratorier, der udfører interne 

kalibreringer



Generelt krav om estimer ing af usikkerhed

• ISO 17025 – kalibreringslaboratorier og 
prøvningslaboratorier med interne 
kalibreringer

• ISO 15189 – tilsvarende krav for 
referencelaboratorier

• ISO Guide 34 – tilsvarende krav for 
producenter af referencematerialer



Uændret grundlag

• GUM ”Guide to the Expression of 
Uncertainty in Measurement”

• ISO Guide 35 for CRM



CMC

• Den mindste ekspanderede usikkerhed 
laboratoriet kan tilbyde

• Kan angives på flere måder 
• DANAK bruger mindste og største værdi i 

et angivet måleområde
• Dækningssandsynlighed påca. 95 %



Bestemmelse af CMC

• Uændret (AB 11, TF 8, EA-4/02), dog
• Bidraget fra ”Best existing device” (DUT) 

kan undlades i særlige tilfælde



Undladelse af DUT

• Bidraget skal kunne separeres fra de andre 
usikkerhedsbidrag

• Det skal fremgå af akkrediteringens 
område/måleevneskema at bidrag fra DUT 
ikke er medtaget



Rapporter ing af usikkerhed i cer tifikater

• Usikkerhed uændret (y� U, k=2 svarende til 
95 %, afrunding)

• Overensstemmelse med en metrologisk 
specifikation uændret


